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ДИНАМИКА КЛИНИКО-фуНКцИОНАЛьНОГО СТАТуСА пАцИЕНТОВ  
пРИ КОРРЕКцИИ бРАДИАРИТМИй пОСТОяННОй эЛЕКТРОКАРДИОСТИМуЛяцИЕй  

В зАВИСИМОСТИ ОТ пОЛОжЕНИя жЕЛуДОчКОВОГО эЛЕКТРОДА
ФгУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. в.а.алмазова росмедтехнологий»,  

гМПБ № 2, санкт-Петербург, россия

с целью оценки эффективности, безопасности и влияния электрокардиостимуляции на гемодинамичес-
кие, электромеханические показатели работы сердца и клинический статус пациентов обследованы 90 больных 
ишемической болезнью сердца, осложненной хронической сердечной недостаточностью и клинически зна-
чимыми брадиаритмиями, потребовавшими имплантации электрокардиостимулятора.

Ключевые слова: электрокардиостимуляция, межжелудочковая перегородка, бивентрикулярная 
кардиостимуляция, хроническая сердечная недостаточность, диссинхрония миокарда.

To assess effectiveness, safety, as well as effect of cardiac pacing on hemodynamic and electromechanical cardiac 
properties and the clinical state of patients, 90 patients with coronary artery disease associated with chronic heart failure 
and clinically significant bradyarrhythmias which required the cardiac pacemaker implantation were examined.

Key words: cardiac pacing, inter ventricular septum, biventricular cardiac pacing, chronic heart failure, 
myocardial dyssynchrony

В 1958 году А.Сенингом был имплантирован 
первый в мире электрокардиостимулятор (эКС). S.Fur-
man, J.Schwedel в 1959 г. применили трансвенозный 
желудочковый электрод у пациента с полной атрио-
вентрикулярной (АВ) блокадой и наличием синдрома 
Морганьи-Адамса-Стокса, при этом наиболее удобным 
и безопасным местом стимуляции рассматривали вер-
хушку правого желудочка вследствие того, что стабиль-
ность электрода при отсутствие активной фиксации 
представляла собой значительную проблему [5, 7]. 

Стимуляция верхушки правого желудочка долгие 
годы является эффективным методом защиты от кли-
нически значимых брадиаритмий. Однако показано, 
что подобная стимуляция приводит к значительному 
отрицательному инотропному эффекту и долговремен-
ным нарушениям функции миокарда, особенно у паци-
ентов с сердечной недостаточностью и нарушениями 
внутрижелудочковой проводимости [13, 14]. Резуль-
таты дополнительного исследования MOde Selection 
Trial (MOST) показали, что асинхронное сокращение 
правого и левого желудочков, обусловленное посто-
янной стимуляцией правого желудочка у пациентов с 
клинически значимой дисфункцией синусового узла и 
нормальной длительностью комплекса QRS, повышает 
риск госпитализаций по причине хронической сердеч-
ной недостаточности (ХСН) и фибрилляции предсер-
дий, даже в случае сохранения синхронности АВ про-
ведения [15]. 

Результаты MOST исследования однозначно сви-
детельствуют, что относительное преимущество пред-
сердной стимуляции над двухкамерной у пациентов с 
дисфункцией синусового узла обусловлено побочны-
ми эффектами асинхронной электрической активации 
левого желудочка под воздействием стимуляции вер-
хушки правого желудочка, и может быть выраженным 
в значительно большей степени у пациентов со сни-
женной функцией левого желудочка и сердечной не-

достаточностью [15]. Активация миокарда желудочков 
по системе Гис-пуркинье, вызывает синхронные акти-
вацию и сокращение желудочков и препятствует сни-
жению систолической функции левого желудочка [10, 
12]. полученные вышеописанные результаты и мно-
гочисленные данные эхокардиографических (эхоКГ) 
исследований при стимуляции межжелудочковой пе-
регородки (Мжп) определяют поиск новых способов 
доставки и фиксации электродов. В последние годы 
было разработано множество конфигураций электро-
дов для предотвращения их дислокации, а также стало 
возможным проводить стимуляцию других областей 
сердца безопасным способом в отношении порога сти-
муляции, адекватного сенсинга и возможной перфора-
ции стенки желудочка [3]. 

Сегодня для избирательной стимуляции различ-
ных областей сердца кадиохирурги-аритмологи ис-
пользуют систему доставки (управляемый катетер) 
с фиксирующимся электродам 4,1 Fr (Sеlесt Sесurе, 
model 3830; Medtronic, Inc.) для стимуляции пучка 
Гиса, парагисиальной области, различных областей 
Мжп, выходного тракта правого желудочка [4]. Не-
обходимо заметить дороговизну и малую распростра-
ненность на территории Рф этих средств доставки и 
электродов, что определяет поиск альтернативных 
приспособлений и систем доставки. показания для 
имплантации электрода в область Мжп дискутируют-
ся до настоящего времени. Различные исследования 
показали, что наиболее физиологичной точкой стиму-
ляции правого желудочка является область Мжп [10, 
11, 15]. Важно отметить, что наиболее часто приме-
няемым местом стимуляции правого желудочка, для 
коррекции нарушений АВ проводимости, является его 
верхушка, вне зависимости от клинической ситуации. 
Однако длительная стимуляция верхушки правого же-
лудочка сама по себе является причиной асинхронно-
го сокращения желудочков и усугубляет течение ХСН 

© Д.С.Лебедев, А.М.Осадчий, В.А.Маринин, М.В.пышный



�

ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ, № 58, 2009

при её наличии [1, 10]. В последние 10 лет активно 
развивается и внедряется в практику относительно но-
вый и эффективный способ коррекции синдрома ХСН 
- сердечная ресинхронизирующая терапия (СРТ) [2, 9]. 
Стимуляция различных областей сердца прямо влияет 
на электрофизиологические и впоследствии на непо-
средственные и отдаленные гемодинамические пока-
затели работы сердца, а при наличии синдрома ХСН 
и отсутствии оптимальной точки стимуляции ухудша-
ют их [10]. при стимуляции из различных точек сер-
дца наиболее физиологичным считается стимуляция 
межжелудочковой перегородки или бивентрикулярная, 
а также допустима изолированная стимуляция лево-
го желудочка [8, 10]. Все вышеописанное определяет 
необходимость пересмотра подходов к клиническому 
применению постоянной электрокардиостимуляции по 
поводу брадиаритмий. 

цель исследования - оценить эффективность, 
безопасность и влияние электрокардиостимуляции на 
гемодинамические, электромеханические показатели 
работы сердца и клинический статус учитывая пози-
цию желудочкового электрода. 

МАтериАЛ и МетОДы  
иССЛеДОВАния 

Исходя из поставленной цели, в исследование 
было включено 90 пациентов, которые были проопе-
рированны в период с 2007 по 2009 г. с основным диа-
гнозом ишемическая болезнь сердца, которая была 
осложнена клинически значимыми брадиаритмиями, 
потребовавшими имплантации эКС и синдромом ХСН 
I-IV ф.к. (NYHA). учитывая позицию желудочкового 
электрода пациенты разделены на 3 группы: 1-ая груп-
па - больные которым имплантировался электрод в вер-
хушку правого желудочка (34 человека), 2-ая группа - 

больные которым имплантировался эндокардиальный 
электрод в область средней трети Мжп (36 человек), 
3-ая группа - больные которым эпикардиальные элек-
троды имплантировались в область правого и левого 
желудочка одновременно после основного этапа кар-
диохирургической операции (20 пациентов: 14 паци-
ентов - имплантация электрода после протезирования 
клапанов сердца; у 6 производилась после удаление 
эндокардиальной системы эКС в связи с инфицирова-
нием системы) в условиях искусственного кровообра-
щения (ИК). 

показаниями для имплантации кардиостимулято-
ров явились: в группе 1 - АВ блокада II-III ст. - 35%, 
нарушение атриовентрикулярного проведения на фоне 
постоянной фибрилляции предсердий (паузы более 3 
секунд) - 40%, синдром слабости синусового узла - 
15%, бинодальная болезнь - 10%, в группе 2 данные 
показания отмечались в 40%, 35%, 15%, 10%, в группе 

Группа 1 Группа 2 Группа 3
QRS, мс 104,3±10 106,7±12 109,4±9
QT, мс 385,4±18 396,7±22 405,4±19
пбЛНпГ, % 12 10 15
пбпНпГ, % 3 � 4
ХСН, ф.к. I % 23 22 25
ХСН, ф.к. II% 45 50 40
ХСН, ф.к. III % 32 28 25
ХСН, ф.к. IV % 0 0 10
ТШХ, м 370,4 ±10,2 380,4±8,4 340,5±9,5
Лжд, мм 52,2±3,5 53,1±2,2 54,6±4,3
фВ, % 58,5±2,8 57,5±3,8 53,8±4,2
Р ла, мм рт.ст. 28,2±5,2 24,5±4,3 29,4±4,6
МР, степень 1,2±0,5 1,1±0,2 1,6±0,7

Таблица 1. 
некоторые показатели ЭКг, ЭХО Кг и 
распределение Хсн по группам до операции

где, ТШХ - тест 6-ти минутной ходьбы, Лжд - диа-
столический размер левого желудочка, фВ - фракция 
выброса левого желудочка, Рла - давление в легочной 
артерии, МР - митральная регургитация.

рис. 1. рентгенограмма в левой косой проекции при 
фиксации электрода в верхней трети МЖП.

рис. 2. схема фиксации полюсов эпикардиального 
электрода к правому и левому желудочкам сердца.
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3 - 35%, 35%, 15%, 15% соответственно. Необходимо 
отметить наличие у пациентов нарушений внутриже-
лудочковой проводимости в виде полной блокады ле-
вой ножки пучка Гиса и блокады правой ножки пучка 
Гиса (табл. 1). Средний возраст пациентов достоверно 
не отличался и составил 52,2±11,4 лет в первой группе 
(мужчин - 64,4%, женщин - 35,6%), 50,2±12,2 лет - во 2 
группе (мужчин - 63,5%, женщин - 36,5%) и 51,2±12,2 
лет - в 3 группе (мужчин - 58%, женщин - 42%).

при имплантации электродов применялся транс-
венозный доступ в первых 2-х группах и срединная 
стернотомия в условиях ИК после выполнения основ-
ного этапа операции в 3-ей группе. Имплантация элек-
трода в верхушку правого желудочка выполнялась по 
стандартной методике, острый порог стимуляции со-
ставил 0,6±0,3 мА при длительности импульсов 0,5 мс, 
амплитуда R волны 17±3,1 мВ. Время рентгеноскопии 
необходимое для имплантации составляет от 5 до 13 
мин., в среднем 9 мин. 

Во 2-ой группе для установки желудочкового 
электрода в область Мжп использовали разработан-
ный нами стилет (приоритетная справка № 2008148382 
от 08.12.2008 г). Стилет-мандрен, изготовленный из 
материала, стерилизация которого не изменяет его фи-
зических свойств, изогнут на специальном шаблоне. 
эндокардиальный желудочковый электрод использо-
вался следующим образом. после введения электро-
да на стандартном стилете в полость правого пред-
сердия (по стандартной методике, через v.сephalica 
или v.subclavia sinistra), вводился изогнутый стилет, 
подтягивался и электрод заводился в полость правого 
желудочка и устанавливался в область межжелудочко-
вой перегородки по форме стилета, позиция электрода 
подтверждалась рентгенанатомическими ориентирами 
(рис. 1). проводилось измерение показателей на желу-
дочковом электроде (порог стимуляции и чувствитель-
ности, импеданс) и фиксация в данной области. Острый 
порог стимуляции составил 0,7±0,4 мА при длитель-
ности импульсов 0,5 мс, амплитуда R волны 12±3,2 мВ. 
при позиционирование электрода в Мжп использова-
ли следующие критерии имплантации - порог эКС не 
больше 1,5 мА, амплитуда R-волны не меньше 5 мВ, 
длительность QRS комплекса наиболее минимальная 

(до 125 мс), типичная рентгенанатомическая позиция 
в 3-х проекциях, показатели эндограммы. Время рент-
геноскопии необходимое для имплантации составляет 
от 1 до 3 минут, в среднем 2,1±1,2 минуты. применя-
лись электроды с активной фиксацией фирмы Vitatron, 
Medtronic, SJM. 

пациентам 3-ей группы в связи с повторными 
операциями, инфицированием систем, наличием ХСН 
было принято решение использовать для стимуляции 
эпикардиальные электроды и фиксировать их к двум 
желудочкам одновременно проводя тем самым про-
филактику диссинхронии миокарда. после основного 
этапа операции электроды Capsure EPI 4968 фирмы 
Medtronic активно фиксировались нитью «пролен»-5,0 
на задней поверхности правого и левого желудочков 
в бессосудистой зоне. В связи с наличием 2-х полю-
сов на эпикардиальном электроде: «+» и «-» фиксация 
производилась изолированно на поверхности правого 
желудочка одного полюса «+», а второго «-» в области 
левого желудочков обеспечивая тем самым двухжелу-
дочковую стимуляцию сердца (рис. 2). у 14 пациен-
тов фиксация полюса «-» эпикардиального электрода 
осуществлялась в области боковой поверхности ле-
вого желудочка, а «+» на задней поверхности правого 
желудочка, при этом у 6 пациентов эпикардиальный 
электрод «+» и «-» фиксировался в области боковой по-
верхности левого желудочка, электрод для стимуляции 
правого желудочка доставлен трасвеннозно. у 7 паци-
ентов предсердный эпикардиальный электрод фикси-
ровался в основание ушка правого предсердия. Таким 
образом нами достигнуто в 7-ми случаях 3-х камерная 
эКС (СРТ), и в 13-и «бивентрикулярная эКС» (паци-
енты с постоянной фп). Острый порог стимуляции на 
желудочковых каналах в среднем составил по 1 и 1,5 
мА при длительности импульсов 0,5 мс, на правом и 
левом полюсах соответственно, амплитуда R волны 
14±2,4 мВ, предсердный канал - 1,0 мА при длитель-
ности импульсов 0,5 мс, чувствительность к R волне 
2,5±0,8 мВ. электрокардиостимуляторы имплантиро-
вались в абдоминальную позицию в 13 случаях, пекто-
рально - в 7-х случаях. 

Во всех группах до имплантации, через 2-4 дня 
после имплантации, затем, через 6 и 12 месяцев выпол-

Группа 1 Группа 2 Группа 3
4 дня 6 мес. 12мес. 4 дня 6 мес. 12мес. 4 дня 6 мес. 12мес.

QRS, мс 159,8
±18

162,5
±20

164,4
±21

118,3
±19*

120,4
±18*

115,2
±19*

125,3
±22*

135,2
±22*

128,6
±21*

QT, мс 390,4±12 400,3±13 410,1±16 380,3±11 382,7±12 385,2±13 378,6±15 389,4±12 395,2±14

преАо, мс 156,1
±8,2

157,4
±9,3

156,2
±7,2

112,5
±6,2*

120,2
±7,4*

115,2
±5,8*

120,3
±7,2*

118,6
±7,1*

117,5
±6,6*

преЛА, мс 135,2
±12,1

117,2
±11,2

105,4
±12,2

106,4
±11,5*

113,5
±13,3*

111,5
±12,6*

110,4
±11,7*

110,5
±13,1*

114,2
±10,5*

ММз, мс 21,3
±3,3

40,2
±2,2

51,3
±3,2

6,5
±2,8*

7,4
±2,9*

3,5
±1,2*

10,2
±2,5*

8,4
±3,4*

3,1
±1,3*

Таблица 2. 
динамика некоторых показателей диссинронии

где, преАо - аортальный пресистолический интервал, преЛА - легочный преситсолический интервал, ММз - 
межжелудочковая механическая задержка, * - Р<0,05 при сравнении с показателями 1-ой группы.
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нялись следующее обследование: оценка клинического 
статуса, эКГ, тест 6-и минутной ходьбы (ТШХ), пока-
зателей диссинронии в М-, В-, доплеровском и ткане-
вом режимах. посредством эхоКГ синхронизирован-
ной с эКГ оценивались показатели: межжелудочковый 
асинронизм (межжелудочковая механическая задержка 
- ММз), внутрижелудочковый асинронизм (аортальный 
пресистолический интервал, время от максимального 
систолического движения передней части Мжп к мак-
симальному систолическому движению задней стенки 
левого желудочка (зСЛж) - ts.Мжп-зСЛж). Средний 
срок наблюдения составил 17±5,0 мес.

ПОЛученные резуЛьтАты

при анализе показателей по группам: порога сти-
муляции, амплитуды R-волны, в сроки 6 и 12 месяцев 
достоверных отличий не было, последние оставались 
стабильно допустимыми (1,5 мА и 5 мВ). В группах 1 и 
2 отмечено по одной дислокации электрода с успешной 
репозицией, в 3-ей группе осложнений с электродами и 
системами эКС не наблюдалось. показатели ТШХ до 
операции по группам достоверно не отличались (табл. 
1), важно отметить что в динамике пациенты 3 и 2 
групп показали лучшие результаты ТШХ (см. табл. 4). 
при сравнение длительности комплекса QRS в группе 
1 до операции (104,3±10 мс) с показателями в динамике 
достоверно выявлено его увеличение, однако в группах 
2 и 3 достоверного увеличения не было, хотя и отмече-

но его расширение (табл. 1, 2). при выполнение эхоКГ 
до операции достоверных отличий между группами не 
отмечено (табл. 1). проводя анализ показателей эхоКГ 
в динамике по группам получено: в первой группе до-
стоверно увеличился диастолический размер левого 
желудочка, степень митральной регургитации, умень-
шилась фВ, выросло давление в легочной артерии, 
во второй и третей группах заметно ремоделирование 
камер сердца с улучшением систолической функции 
левого желудочка и стабильным давлением в легочной 
артерии (табл. 3). 

при измерении времени аортального и пульмо-
нального предвыброса, межжелудочковой механичес-
кой задержки, сравнении данных показателей в дина-
мике выявлено постепенное достоверное увеличение 
внутри- и межжелудочкового асинхронизма в группе 1, 
при этом в группах 2 и 3 показатели нормальные (табл. 
2). при анализе функционального статуса синдрома 
ХСН (NYHA) через 12 месяцев по группам отмечено 
перераспределение пациентов и появление в 1-ой груп-
пе 10% пациентов с IV ф.к. ХСН, во второй без дина-
мики, а в 3-ей группе выявлен переход больных из IV 
ф.к. ХСН в другие (табл. 1, 4). 

ОбСужДение  ПОЛученных 
резуЛьтАтОВ

проведение эКС из области Мжп и импланта-
ции электродов после выполнения основного этапа 

Группа 1 Группа 2 Группа 3
4 дня 6 мес. 12мес. 4 дня 6 мес. 12мес. 4 дня 6 мес. 12мес.

ТШХ, м 377,3
±11,6

370,1
±7,4

350,2
±8,9

410,8
±12,3

395,4
±8,1

405,3
±9,1 0 390,1

±7,7
403,1
±9,3

ХСН, I ф.к., % - 22 18 - 20 18 - 20 25
ХСН, II ф.к., % - 40 52 - 50 64 - 40 50
ХСН, III ф.к., % - 33 20 - 30 18 35 25
ХСН, IV ф.к., % - � 10 - 0 0 - � 0

Таблица 4. 
динамика распределения больных по функциональным классам Хсн и результатам ТШХ

Группа 1 Группа 2 Группа 3
4 дня 6 мес. 12мес. 4 дня 6 мес. 12мес. 4 дня 6 мес. 12мес.

Лжд, мм 52,5±3,2 53,5±2,8 55,2±2,5 50,4±2,3 50,8±2,9 49,1±2,1* 51,9±3,1 52,5±3,1 50,1± 3,7*
Лжс, мм 36,3±2,1 35,3±,15 37,3±2,4 35,2±3,2 36,2±3,1 35,1±2,3 34,2±2,5 35,2±3,1 36,3±3,4
фВ, % 56,3±2,5 55,1±2,1 52,2±3,2 54,2±3,1 56,2±2.5 59,3±2,2* 55,3±3,5 57,1±3,2 58,5±2,5*
Лп, мм 44,2±2,2 45,1±2,4 44,3±3,1 43,4±2,8 42,3±3,2 42,6±2.4 45,4±2,5 44,1±2,3 45,2±3,2
пп,мм 42,1±2,4 43,3±2,5 44,1±2,5 42,7±3,1 43,2±3,3 42,2±2,9 43,2±3,1 43,2±2,7 44,4±3,1
Рла, мм рт.ст. 28,2±3,1 28,2±3,4 30,2±3,4 25,2±2,5 27,3±3,1 22,2±3,2* 28,2±3,4 27,3±2,8 26,3±3,1
МР, ст. 1,3±0,4 1,6±0,3 2,2±0,2 1,2±0,4 1,3±0,2 1,1±0,1* 1,2±0,6 1,3±0,5 1,1±0,3*
ТР, ст. 1,1± 0,2 1,2±0,3 1,3±0,2 1,1±0,5 1,2±0,3 1,1±0,1 1,2±0,4 1,4±0,5 1,1±0,1

Таблица 3. 
динамика показателей эхокардиографии

где, Лжд - диастолический размер левого желудочка, Лжс - систолический размер левого желудочка, фВ - фрак-
ция выброса левого желудочка, Лп - размер левого предсердия, пп - размер правого предсердия, Рла -давление в 
легочной артерии, МР - митральная регургитация, ТР - трикуспидальная регургитация, * - Р<0,05 при сравнении 
с показателями 1-ой группы.
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операции в условиях ИК является эффективным и бе-
зопасным способом кардиостимуляции. Достоверных 
отличий по технике имплантации и электрофизиоло-
гических показателей с электродов получено не было, 
при этом разработанная кривизна стилета (используе-
мого в группе 2) позволяет быстро и точно импланти-
ровать электрод в область Мжп. показатели длитель-
ности комплекса QRS лучше в группах 2 и 3, что также 
наблюдается в динамике, и свидетельствует о физиоло-
гическом распространение импульса возбуждения по 
желудочкам сердца. Важно отметить, отсутствие как 
меж- так и внутрижелудочковой диссинхронии во вто-
рой и третьей группе через 12 месяцев после операции. 
при сравнение распределения ХСН по классам видно 
что через год в 2-ой и 3-ей группах отсутствовали па-
циенты с IV ф.к., напротив в 1-ой они появились. Им-
плантация эпикардиальных электродов на «открытом 
сердце» у пациентов зачастую может быть «последним 
шансом» в выполнение бивентрикулярной или кардио-
ресинхронизирующей стимуляции, что определяет не-
обходимость ее применения. 

зАКЛючение 

применение стимуляции области межжелудоч-
ковой перегородки положительно влияет на синх-
ронность работы желудочков сердца, на гемодина-
мические показатели работы сердца. Стимуляция из 
верхушки правого желудочка часто приводит к появ-
лению внутри и межжелудочковой диссинхронии, сни-
жению фракции выброса, ухудшению качества жизни, 
прогрессированию синдрома хронической сердечной 
недостаточности. эпикардиальная стимуляция сердца 
является эффективным способом лечения нарушений 
ритма сердца, и является методом выбора у больных 
требующих замены эндокардиальной системы элект-
рокардиостимуляции и пациентов с пороками сердца. 
при имплантации эпикардиальных систем предостав-
ляется возможность визуального определения точки и 
места фиксации электродов, что возможно и примени-
мо у пациентов при трудностях доставки эндокарди-
альных электродов для стимуляции левого желудочка 
при кардиоресинхронизирующей терапии. 
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ДИНАМИКА КЛИНИКО-фуНКцИОНАЛьНОГО СТАТуСА пАцИЕНТОВ пРИ КОРРЕКцИИ 
бРАДИАРИТМИй пОСТОяННОй эЛЕКТРОКАРДИОСТИМуЛяцИЕй В зАВИСИМОСТИ  

ОТ пОЛОжЕНИя жЕЛуДОчКОВОГО эЛЕКТРОДА
Д.С.Лебедев, А.М.Осадчий, В.А.Маринин, М.В.Пышный 

С целью оценки эффективности, безопасности и влияния электрокардиостимуляции (эКС) на гемодинами-
ческие, электромеханические показатели работы сердца и клинический статус пациентов обследованы 90 боль-
ных ишемической болезнью сердца, осложненной хронической сердечной недостаточностью и клинически зна-
чимыми брадиаритмиями, потребовавшими имплантации электрокардиостимулятора. пациенты разделены на 3 
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группы: 1-ая группа - больные которым имплантировался электрод в верхушку правого желудочка (34 человека), 
2-ая группа - больные которым имплантировался эндокардиальный электрод в область средней трети межжелу-
дочковой перегородки (36 человек), 3-ая группа - больные которым эпикардиальные электроды имплантирова-
лись в область правого и левого желудочка одновременно после основного этапа кардиохирургической операции. 
проводили оценку клинического статуса, эКГ, тест 6-и минутной ходьбы, оценивали показатели диссинронии 
в М-, В-, доплеровском и тканевом режимах. применение эКС межжелудочковой перегородки положительно 
влияло на гемодинамические показатели работы сердца, эКС из верхушки правого желудочка часто приводило к 
появлению внутри и межжелудочковой диссинхронии, снижению фракции выброса, ухудшению качества жизни, 
прогрессированию хронической сердечной недостаточности. эпикардиальная эКС явилась методом выбора у 
больных требующих замены эндокардиальной системы эКС и пациентов с пороками сердца. 

DYNAMICS OF THE CLINICAL AND FUNCTIONAL STATE OF PATIENTS AFTER CORRECTION  
OF BRADYARRHYTHMIAS USING PERMANENT CARDIAC PACING DEPENDING ON  

THE VENTRICULAR ELECTRODE LOCATION
D.S. Lebedev, A.M. Osadchiy, V.A. Marinin, M.V. Pyshnyy

To assess effectiveness, safety, as well as an effect of cardiac pacing on hemodynamic and electromechanical prop-
erties of the cardiac function and the clinical state of patients, 90 patients with coronary artery disease associated with 
chronic heart failure and clinically significant bradyarrhythmias with indications for the pacemaker implantation was 
examined.  The study patients were distributed in to 3 groups: in 34 patients of Group 1, electrodes were implanted into 
the right ventricle apex; in 36 patients of Group 2, endocardial electrodes were implanted into the medial part of the inter-
ventricular septum; and in patients of Group 3, epicardial electrodes were implanted simultaneously into both the right 
and left ventricles following the main stage of the surgical procedure.  The clinical status was assessed, ECG and 6 minute 
walk test were performed, and dyssynchrony indices in M mode, B mode, Doppler, and tissue modes were assessed.

Pacing of the inter-ventricular septum improved cardiac hemodynamic indices, pacing of the right ventricular apex 
frequently led to the development of intra ventricular or inter ventricular dyssynchrony, fall in the ejection fraction, dete-
rioration of the quality of life, and progression of the chronic heart failure.  Epicardial pacing was a method of choice in 
patients with indications for the endocardial pacing system replacement and in patients with valvular disease.


